
附件： 具体变更信息如下

1.原招标文件“第八章 货物需求及技术要求-附件-技术参数-设备名称：

五、听觉神经康复系统-1、硬件技术参数”-第1.4条技术参数，变更为：▲1.4.

配备专业耳机，可进行多种模式传导。

2.原招标文件“第八章 货物需求及技术要求-附件-技术参数-设备名称：

五、听觉神经康复系统-1、硬件技术参数 ”-删除第1.6条技术参数。

3.原招标文件“第八章 货物需求及技术要求-附件-技术参数-设备名称：四、

数字化脑电图记录分析系统（脑机接口，支持兼容神经调控技术）-第5条技术

参数，变更为：具有姿态检测功能。

4.原招标文件“第八章 货物需求及技术要求-附件-技术参数-设备名称：四、

数字化脑电图记录分析系统（脑机接口，支持兼容神经调控技术）-第13条技术

参数，变更为：具有头部姿态检测功能。

5.原招标文件“第八章 货物需求及技术要求-附件-技术参数-设备名称：四、

数字化脑电图记录分析系统（脑机接口，支持兼容神经调控技术）-第7条技术

参数，变更为：放大器具有GB4943质检报告。


